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INTRODUCTION 

• 12 Laboratoires 

• 8 Types de DMS différents 

• Nouveau DMS : cathéters 

intermédiaires 

• DMS en constante amélioration 
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INTRODUCTION 

PROBLÈME 

 

ÉQUIPE EN DIFFICULTÉ 
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INTRODUCTION 

DEMANDE AU MANIP 

 

• Manipulateurs en difficultés (stress) 

• Perte de temps 

• Pas forcément bonne réponse 
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INTRODUCTION 

• PAS DE DEMANDE AU MANIPULATEUR 

 

• Habitude : OK! 

• Mauvais diamètre  

• Mauvaise longueur 

• Énervement 
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CONSEQUENCES 

 

  Perte de temps 

  Perte d’argent 

  Perte de stock 

  Stress  

  Énervement 
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CHEMINEMENT 

Demande des médecins 

Cathéters intermédiaires 
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CHEMINEMENT 

 

• Références (boites) : diamètres + longueurs 

 

Cathéters intermédiaires 

Cathéters porteurs ou désilets longs 
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CHEMINEMENT 

 

• DMS du service de neuroradiologie vasculaire 

de l’hôpital Pellegrin BORDEAUX 

 

• DMS à l’essai 
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CHEMINEMENT 

 

PROBLEME ! 

 
• bon sur le papier 

 

• Pendant examen ≠ 
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CHEMINEMENT 

EXEMPLES 
 

• DAC 57 + ENVOY 6F : ≠ diamètre 0,05 mm 

impossible 

•  PENUMBRA 5MAX + DESTINATION 6F : ≠ diamètre 0,17 mm 

Iode 
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CHEMINEMENT 

• Garder les DMS concernés 

 

• Tests en non stérile 
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15 % 
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CHEMINEMENT 

 

• Plus de problèmes pendant procédures 

 

• Création d’un tableau de compatibilité pour les 

stents de thrombectomie (AVC ischémiques) 
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CHEMINEMENT 

 

• Création d’un tableau de compatibilité pour les 

cas d’embolisation d’anévrysme avec 

remodeling par ballon 

• Décision de garder tous les DMS utilisés du 

service  

SFNR 2013 



19 



20 

CHEMINEMENT 

 

• Au bout de 2 mois : 50% DMS 

 

• Appel aux commerciaux 
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CONCLUSION 

• Médecins et manipulateurs satisfait 

 

• Beaucoup de possibilités 

 

• Tableau à diffuser? 
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 MERCI A TOUTE L’EQUIPE DU BLOC D’IMAGERIE 

VASCULAIRE INTERVENTIONNELLE DU CHU DE 

BORDEAUX  

 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 

 

vincent.joly@chu-bordeaux.fr 
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